崩解仪

1、 崩解仪符合2020年药典规定
2、 崩解篮为不锈钢管材质管长30mm，内径13mm,
3、 筛孔内径710m崩解篮往返频率:30次/分，
4、 崩解篮上下移动距离:10mm土1mm，
5、 水浴控温范围:25℃(室温)~45℃
6、 控温精度:≤±0.5℃。
7、 计时范围:00:00~15:00(分:秒)
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